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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件是T/CSBM 0050—2024《创面修复材料有效性评价》的第1部分。包括以下部分： 

—— 第 1部分：水溶性材料体外评价方法； 

—— 第 2部分：水不溶性材料体外浸提液评价方法； 

—— 第 3部分：刺激因子屏蔽评价方法； 

—— 第 4部分：体外微血管形成试验评价方法； 

—— 第 5部分：体外细胞粘附和增殖直接接触评价法； 

—— 第 6部分：动物食管创面模型促修复愈合评价方法； 

—— 第 7部分：动物胃创面模型促修复愈合评价方法； 

—— 第 8部分：动物肠道创面模型促修复愈合评价方法； 

—— 第 9部分：动物皮肤创面模型促修复愈合质量评价方法。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国生物材料学会提出。 

本文件由中国生物材料学会团体标准化技术委员会归口。 

本文件起草单位：杭州英健生物科技有限公司、中国食品药品检定研究院、四川大学。 

本文件主要起草人：戴建英、韩倩倩、梁洁、高欣怡、于栋杰、高洁、王涵、徐磊、邹文、王春仁、

孔祥东。 
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引 言 

早期的创面愈合材料为普通无菌的敷料，主要起到物理隔离保护创面的作用。随着生物材料的不断

发展，具有组织再生能力的材料不断出现，这些材料不仅具有保护创面，而且具有促进创面细胞再生迁

移，加速创面愈合速度和提高创面愈合质量的作用。目前评价创面材料的有效性主要是评价对细菌的隔

离作用，尚无从细胞水平评价材料促进创面愈合的方法。创面修复材料主要包括水溶性材料和非水溶性

材料。本文件主要是针对水溶性生物材料，例如海藻酸钠、羧甲基壳聚糖、胶原蛋白、透明质酸钠等生

物材料，采用体外细胞培养的方法评价材料对细胞增殖和迁移的影响，确定材料促进细胞增殖和迁移的

有效量。 

水溶性生物材料主要是合成或天然高分子材料，有中性高分子、阴离子性高分子、阳离子性高分子

和两性高分子材料以及其它无机材料，由于这些高分子材料在水溶液中的状态随着浓度的改变以及溶液

中反离子的相互作用以及分子量的不同等而呈现为不同的物理状态，因此也会表现出不同的生物活性。

研究表明这类生物材料在溶解状态时的生物作用不是随着浓度的增加作用增强，因此有必要确定这些材

料最佳的细胞增殖和细胞迁移的有效浓度。在此基础上研究材料的促进细胞增殖和迁移的作用，确定材

料是否具有促进细胞增殖和迁移的效果。 

 



T/CSBM 0050.1—2024 

1 

  

创面修复材料有效性评价  第 1 部分：水溶性材料体外评价方法 

1 范围 

本文件规定了水溶性创面修复材料体外评价的细胞毒性试验、细胞增殖试验和细胞迁移试验。 

本文件适用于适用于水溶性创面修复生物材料促进细胞增殖和迁移效果的评价。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 16886.5—2017  医疗器械生物学评价  第5部分：体外细胞毒性试验 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 

水溶性材料  water soluble material 

强亲水性的生物材料，能溶解于水中形成水溶液或均匀分散体系。如海藻酸钠、羧甲基壳聚糖、胶

原蛋白等。 

 

细胞增殖  cell proliferation 

细胞生长和分裂产生两个子细胞的过程，导致细胞数量呈指数增长，是组织修复过程中的主要机制。 

 

细胞迁移  cell migration 

细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的浓度梯度后而产生的移动。在这一过程中，细胞不断重

复着向前方伸出突足，然后牵拉胞体的循环过程。 

[来源：YY/T 0606.20—2014，3.3] 

4 细胞毒性试验 

原理 

将待测生物材料溶解在培养基中，配成不同梯度浓度的样品，按照GB/T 16886.5—2017确定不同浓

度下材料是否具有细胞毒性。 

器具、试剂和耗材、细胞系 

4.2.1 器具 

试验器具如下： 

a) 二氧化碳细胞培养箱； 
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b) 恒温水浴摇床； 

c) 高压蒸汽灭菌锅； 

d) 倒置荧光显微镜； 

e) 细胞计数仪； 

f) 恒温水浴摇床； 

g) 酶标仪； 

h) 电子天平； 

i) 液氮罐； 

j) 冷冻离心机； 

k) 96孔板； 

l) 细胞培养瓶或细胞培养皿。 

4.2.2 试剂和耗材 

试验试剂和耗材如下： 

a) 含 10％新生胎牛血清 DMEM低糖培养基（含 10％FBS DMEM低糖培养基）； 

b) 二甲基亚砜（DMSO）； 

c) 异丙醇； 

d) 高密度聚乙烯。 

4.2.3 细胞系 

L929细胞。 

样品制备 

4.3.1 试验样品 

准确称取样品溶解在含10％FBS DMEM低糖培养基中，配置成不同梯度浓度的样品，过滤除菌低温保

存备用。根据样品现有的细胞毒性数据，配置10个不同梯度浓度的试验样品。 

4.3.2 阴性对照 

计算直径为1 cm的高密度聚乙烯双面的面积，按3 cm
2
/mL加入含10％FBS DMEM低糖培养基，37 ℃、

120 r/min摇床中浸提24 h，取浸提液使用。 

4.3.3 阳性对照 

取适量DMSO加入含10％FBS DMEM低糖培养基内，制备10％DMSO溶液，37 ℃、120 r/min摇床中震荡

24 h。 

4.3.4 空白对照 

含10％FBS DMEM低糖培养基，37 ℃、120 r/min摇床中震荡24 h。 

试验方法 

按照GB/T 16886.5—2017中附录C规定的MTT细胞毒性试验方法进行，处理条件、检测模型、观察时

间按表1进行。试验设置空白对照组、阴性对照组、阳性对照组，试验组，每个试验组设置6个复孔。将

复苏好的成纤维细胞传至两代以上呈对数生长期时，按照1×10
5
个/mL密度制备细胞悬液，每孔加入100 

L细胞悬液，然后接种到96孔板内，放入二氧化碳细胞培养箱在37 ℃下培养24 h，移去旧培养基，按照
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试验设置加入对应培养液，继续培养24 h后，在显微镜下观察每组细胞形态，弃去每组培养液后加入1 

mg/mL 50 L MTT溶液，放入细胞培养箱中孵育2 h后弃去孵育液，加入100 L异丙醇，用振荡器上振荡使

蓝紫色结晶充分溶解混匀，在酶标仪上检测570 nm和650 nm波长的吸光度值并按照式（1）计算细胞存活

率。 

表1 细胞毒性试验 

试验分组 处理条件 试验模型 观察时间 试验方法 

空白对照组 含10％FBS DMEM低糖培养基 

成纤维细胞 

（L929） 

37 ℃、5％CO2 

共培养24 h 
MTT法 

阴性对照组 高密度聚乙烯含10％FBS DMEM低糖培养基 

阳性对照组 10％DMSO含10％FBS DMEM低糖培养基 

试验组 不同浓度样品溶液 

 

 𝑃1 =
𝐴570 𝑛𝑚−𝐴650 𝑛𝑚

𝐵570 𝑛𝑚−𝐵650 𝑛𝑚
× 100％ ····························································· (1) 

式中： 

P1——细胞相对存活率，％； 

A570 nm——阴性对照组在570 nm处的平均吸光度； 

A650 nm——阴性对照组在650 nm处的平均吸光度； 

B570 nm——阳性对照组在570 nm处的平均吸光度； 

B650 nm——阳性对照组在650 nm处的平均吸光度。 

试验用样品浓度的确定 

根据细胞毒性试验结果，选择无细胞毒性的高、中、低3个浓度用于细胞增殖和迁移试验。若试验

结果的细胞毒性在最高浓度或最低浓度表现为细胞增殖率为最大值，宜进一步增加浓度或降低浓度重新

进行细胞毒性试验。 

5 细胞增殖试验 

原理 

在无血清培养基条件下测定细胞增殖的情况，以无血清培养基为空白对照，含血清培养基为阳性对

照。若材料具有促进细胞增殖的作用，则和空白对照相比具有明显细胞增殖反应。 

器具、试剂和耗材、细胞系 

5.2.1 器具 

同4.2.1。 

5.2.2 试剂和耗材 

试验试剂和耗材如下： 

a) 含 10％新生胎牛血清 DMEM低糖培养基（含 10％FBS DMEM低糖培养基）； 

b) 无血清培养基； 

c) CCK-8试剂。 
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5.2.3 细胞系 

5.2.3.1 试验可使用的细胞系如下： 

a) 成纤维细胞； 

b) 皮肤上皮细胞； 

c) 食管上皮细胞； 

d) 胃黏膜上皮细胞； 

e) 肠黏膜上皮细胞。 

5.2.3.2 对于用于不同部位的修复材料选择合适的细胞系，如用于皮肤的修复材料可用皮肤细胞，用

于食管的材料可选择食管上皮细胞。 

样品制备 

5.3.1 试验样品 

按照细胞毒性试验确认的3个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。 

5.3.2 阳性对照 

含10％FBS DMEM低糖培养基，37 ℃、120 r/min摇床中震荡24 h。 

5.3.3 空白对照 

无血清培养基，37 ℃、120 r/min摇床中震荡24 h。 

试验方法 

将在对数生长期内的细胞按照1×10
5
个/mL的细胞密度加入到96孔板内，每孔100 L，6个复孔。在

细胞培养箱中培养24 h后弃去旧培养基，按照表2规定加入对照组和试验组溶液。于24 h、48 h和72 h分别

观察细胞增殖情况，弃去孔内液体，加入CCK-8溶液，放入培养箱内孵育3 h。孵育结束使用酶标仪测量

450 nm的吸光度值，按照式（2）计算细胞增殖率，评估试验样品溶液不同浓度对细胞的增殖作用，并

筛选出最佳增殖浓度。 

表2 细胞增殖试验 

试验分组 培养条件 检测模型 观察时间 检验方法 

阳性对照组 含10％FBS DMEM低糖培养基 

细胞系 24 h、48 h、72 h CCK-8法 空白对照组 无血清培养基 

试验组 样品无血清培养基溶液 

 

 𝑃2 =
𝐴450 𝑛𝑚

𝐵450 𝑛𝑚
× 100％ ··································································· (2) 

式中： 

P2——细胞增殖率，％； 

A450 nm——阳性对照组不同浓度样品组平均吸光度； 

B450 nm——空白对照组平均吸光度。 

结果分析 
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采用统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组和/或阳性对照品组各组结果进行综合分

析评估。经统计学分析： 

a) 在阳性对照和空白对照应有显著性差异（p＜0.05）条件下，试验组和空白对照组比较 p＜0.05，

则认为该材料具有促进细胞增殖的效果，否则材料没有促进细胞增殖的作用； 

b) 若阳性对照和空白对照没有显著性差异（p＞0.05），则试验不成立； 

c) 若细胞增殖试验表现为增殖抑制作用，该材料可能与培养基中的血清蛋白相互作用，在有血

清蛋白存在的情况下可能不会表现出细胞增殖抑制作用，必要时可进一步研究明确其作用机

理。 

6 细胞迁移试验 

原理 

当细胞长到融合成单层状态时，在融合的单层细胞上人为制造一个细胞空白区域，即为“划痕”，

划痕边缘的细胞会逐渐进入空白区域使“划痕”愈合。通过对不同时期划痕区域细胞状态的观察，对细

胞的迁移能力进行判断。该方法模拟了细胞在体内愈合过程中的迁移过程。在细胞单层中创建一个“伤

口”，在细胞迁移过程中在开始和定期捕获图像以关闭伤口，以及比较图像以确定细胞迁移速率。 

器具、试剂和耗材、细胞系 

6.2.1 器具 

试验器具如下： 

a) 二氧化碳细胞培养箱； 

b) 恒温水浴摇床； 

c) 高压蒸汽灭菌锅； 

d) 倒置荧光显微镜； 

e) 细胞计数仪； 

f) 恒温水浴摇床； 

g) 酶标仪； 

h) 电子天平； 

i) 液氮罐； 

j) 24孔板； 

k) 细胞培养瓶或细胞培养皿； 

l) Image J图像处理软件。 

6.2.2 试剂和耗材 

试验试剂和耗材如下： 

a) 含 10％新生胎牛血清 DMEM低糖培养基（含 10％FBS DMEM低糖培养基）； 

b) 无血清培养基。 

6.2.3 细胞系 

同5.2.3。 

样品制备 
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同5.3。 

试验方法 

按照表3规定将处于对数生长期的细胞按照1×10
5
个/mL的细胞密度铺于24孔板内，每孔加入1 mL，3

个复孔，24 h后将一灭菌直尺放置于孔板孔上方，用1 mL枪垂直于孔板和直尺间划一道横线，在10×显

微镜下观察，拍摄0 h、以及培养12 h、24 h时的细胞图片，应用Image J按式（3）计算不同时间的细胞

迁移率，评估生物材料作用后的对细胞迁移的影响。 

表3 细胞迁移试验 

试验分组 培养条件 检测模型 观察时间 检验方法 

阳性对照组 含10％FBS DMEM低糖培养基 

细胞系 0 h、12 h、24 h 显微镜观察拍摄图片 空白对照组 无血清培养基 

试验组 样品无血清培养基溶液 

 𝑃3 =
𝑆0−𝑆12/𝑆24

𝑆0
× 100％ ································································· (3) 

式中： 

P3——细胞迁移率，％； 

S0——细胞划痕后0 h细胞未覆盖的区域面积； 

S12——细胞划痕后12 h细胞未覆盖的区域面积； 

S24——细胞划痕后24 h细胞未覆盖的区域面积。 

结果分析 

采用统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组和/或阳性对照品组各组结果进行综合分

析评估。经统计学分析： 

a) 在阳性对照和空白对照应有显著性差异（p＜0.05）条件下，试验组和空白对照组比较 p＜0.05，

则认为该材料具有促进细胞迁移的效果，否则材料没有促进细胞迁移的作用； 

b) 若阳性对照和空白对照没有显著性差异（p＞0.05），则试验不成立。 
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